
EH-SP86

危险

警告

为防止发生故障
	⿟请勿在以下医用电气设备及家用电
气治疗仪附近使用
	•心脏起搏器等体内植入型医用电
气设备
	•人工心肺等生命维持用医用电气
设备
	•心电图记录仪及滴管等安装型医
用电气设备

（�会因医用电气设备及家用电气治
疗仪的误动作而造成事故及身体
不适）

为防止给皮肤及身体造成不适
	⿟下述人士请勿使用本产品
	•心脏病患者
	•皮肤容易出紫斑者
	•出血性疾病、血友病疾病等血液异常者
	•幼童或成长期儿童及无法自我表达者
（会引起事故或身体不适）
	•过敏性体质人士
	•患有皮肤病及过敏性皮肤炎的人士
（会引起肌肤问题）
	•热感迟钝及皮肤不具感知能力人士
（会引起烧伤）
	•孕期及产后不满一个月者
（因荷尔蒙平衡不稳定可引起肌肤不适）

	⿟使用EMS时，勿靠近心脏使用
(会引起事故或身体不适）

	⿟请勿在以下部位使用本品
	•有神经障碍和皮肤感知障碍的部位
	•因交通事故等存在后遗症的部位
(会引起事故或身体不适）
	⿟请勿在以下情况和以下部位使用本品
	•身体不适时
	•服用类固醇激素或免疫抑制药、催眠药时
	•疲劳过度时
	•皮肤上存在损伤或湿疹、肿块的部位
	•皮炎、严重晒伤等皮肤异常部位
	•当天进行过脱毛处理的部位 
	•进行过整形手术的部位
	•喉咙、粘膜、骨关节部位
(会引起肌肤或身体不适）
	•眼睑
（会引起失明）

<禁止部位>

 部位勿使用

使用前

使用频次
每2～3日左右使用1次。
	•过度使用会对皮肤造成不良影响，请结合皮肤的状态调整使用次数、时间等。

皮肤

为了防止专用啫喱或自用化妆品※和本产品组合使用引起皮肤问题，请务必进行斑贴测试（皮肤测
试）。
	•事先检测皮肤问题的简单测试。

专用啫喱 化妆品

如果在48小时内出现皮肤问题，请中止使用专用啫喱或该化妆品。

请以素颜（卸妆、洁面后）状态使用。

过度使用会对皮肤造成不良影响。请结合皮肤的状态使用。

使用方法

※ 化妆水、美容液或乳液等

本产品输出2种不同电刺激模式的EMS。

EMS 柔和运动 EMS 双重动态 EMS MIX

致力于轻拍皮肤表面手法的EMS 致力于有效刺激表情肌的EMS

各模式的流程

WARM

WARM

WARM

WARM

请先确认

	•温感接触部分表面是否有裂纹或污渍
	•插孔盖是否正确关闭

卸妆洁面后，请在使用部位涂抹适量的专用啫喱或化妆品。

1 按  键，打开电源

	• [1（W EMS LIFT模式）]亮灯。
	•在电源关闭状态下，按 键4次，电源将会关闭。

2 按  键，选择模式

	•每按一下就会切换模式。

1
(W EMS LIFT模式)

2
(QUICK模式)

WARM
（WARM TREATMENT模式）

电源关闭

1（W EMS LIFT模式） 约4分钟+约4分钟

涂抹专用啫喱

或自用化妆品

涂抹专用啫喱

或自用化妆品

模式[1]选择

模式[2]选择

EMS・WARM
强度选择

接触肌肤　约4分钟

柔和运动	
EMS

双重动态	
EMS MIX

电源自
动关闭

接触肌肤　约4分钟

EMS强度选择

EMS强度指示灯

缓慢闪烁。

电源自
动关闭

电源自
动关闭

EMS・WARM
强度选择

2（QUICK模式）

WARM TREATMENT模式

接触肌肤　约4分钟

接触肌肤　约8分钟
WARM
强度选择

涂抹自用

化妆品

模式选择

（模式指示灯不亮）

EMS强度的选择
由于EMS刺激的模式会发生变化，因此选择强度时会暂停EMS输出。

	•按  键，	
EMS强度指示灯亮灯，EMS输出重新开始。

	• EMS强度为“1”。	
请重新切换成所需的EMS强度。
如果约1分钟未操作  键，电源将会关闭。

约4分钟

约8分钟

按  键，选择EMS强度

	• +: 每次按下强度增强。	
- : 每次按下强度减弱。	

（所选强度的EMS强度指示灯点亮［白色］）
	•每次都会从强度“1”开始启动。
	•开始使用时建议从“1”开始使用。

EMS强度指示灯

WARM强度指示灯

强度1
（弱） （强）

强度6

（图示为强度3）

按  键，选择温热感应强度。

	•每次按下都会切换。	
（所选强度的WARM强度指示灯点亮［橙色］）

	•温感接触部分的表面温度为
“低”时：约40 ℃
“高”时：约43 ℃
	•开始使用时建议从“低”开始使用。

低 OFF高

3 选择EMS强度（仅W EMS LIFT模式、QUICK模式）

4 选择WARM强度

W EMS LIFT模式、QUICK模式时

5 抵住肌肤移动

	•退出各模式后，电源自动切断。
	•中途切断电源时，请长按 键。

WARM TREATMENT模式时

低 高

	•在WARM TREATMENT模式下，无法关闭温感。

使用方法 （续）

双重动态	
EMS MIX
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曲线 A B

C

A 曲线 B 曲线 C 曲线

	•使用中变得不够顺滑或EMS刺激感变弱，请增加专用
啫喱或化妆品的涂抹量。慢慢地提拉移动。
	•请勿只重复同一部位或步骤。
	•电极紧贴皮肤。
	•增强强度时，请每次增强1个强度，边确认刺激边使
用。
	•由于眼周肌肤较薄弱，请勿过度用力。

W EMS LIFT模式、QUICK模式的移动方法

WARM TREATMENT模式的移动方法（续）

WARM TREATMENT模式的移动方法（续）

使用后

洗掉专用啫喱

水洗本体

2 用干布擦拭，如果插孔沾有水滴，清除水滴

1 用水或温水冲洗啫喱或化妆品等

3 置于通风良好的场所充分干燥

4 盖上盖子保管

	• 请涂抹自用化妆品后再使用。

	•请先用纸巾轻轻擦去附在脸部或身体上的专用啫喱，再冲洗干净。	
之后用平时使用的基础化妆品护理。

	•使用日常化妆品而非专用啫喱时，不需要冲洗。

移动方法

使用时的要点

	•请贴合肌肤，呈提拉状移动。
	•使用“刮痧形状”的“3条曲线”	
进行温感刮痧护理。

START

①

②
③

④⑤

C

C

C

C

WARM TREATMENT模式的移动方法

STEP1
以提拉面部的方式移动

START

STEP2

从嘴角向耳下移动

从法令纹向太阳穴移动

抵住眼部，向太阳穴移动

从眉间或眉峰向发际线移动

每个箭头　	

按①～⑤的顺序重复2次，

①～③：约10秒，	

④～⑤：约5秒

C

①②

③

STEP2
滑动颈部

	• 请用于表情肌的训练（将电刺激传递到肌肉，使肌肉收缩）。

START

GOAL

从耳下向锁骨或

肩部移动

每个箭头　	

按①～③的顺序重复2次，

每次约5秒

①

②

③

A

A

A

STEP1 START

STEP2

耳前从上向下移动

从颊下向耳下移动

贴着锁骨的凹陷部位

朝外侧移动

每个箭头　	

①～②：各2次，每次约3秒，

③：重复2次，每次约5秒

①

②
③

④

A

A

A

A

STEP2

START

接下图

从法令纹向鼻翼移动

在脸颊画螺旋线移动

在眉间画Z字型移动

从眉毛到发际线画螺旋
线移动

每个箭头　

①～②：各2次，每次约5秒，

③：1次，约3秒，

④：重复2次，每次约5秒

⑤
⑥

A

A

STEP2 （续）

接下图

从眉头向眉尾移动

从眼角向太阳穴移动

⑨
⑧

⑦

⑩⑪
CC

CC

CC

CB

接下图

每个箭头　	

按⑦～⑪的顺序重复2次，	
每次约5秒

沿着面部线条从下巴下
方向耳下移动

从鼻翼向耳前提拉

从眼角向耳前提拉

贴着眉峰向发际线移动

STEP2 （续）

⑫⑬

⑭

⑮

CC

A
STEP3

从耳下向锁骨或

肩部移动

贴着锁骨下方向

外侧移动

每个箭头　按⑫～⑮的顺序重复2次，每次约5秒

STEP2 （续）

⑤

⑥

⑦

⑧

CC

A

A

A

GOAL

耳前从上向下移动

从颊下向耳下移动

从耳下向锁骨移动

贴着锁骨的凹陷部位
向外侧移动每个箭头　⑤～⑥：1次，约3秒，	

⑦～⑧：1次，约5秒

STEP3 （续）

①

②
③

④
CC

CC

CC

CB

STEP3 接下图

每个箭头　	

按①～④的顺序重复2次，

每次约5秒 沿着面部线条从下巴下方
向耳下移动

从鼻翼向耳前提拉

从眼角向耳前提拉

从额头向耳前移动

START

每个箭头 按⑤⑥的顺序重复2次，⑤：约1秒，⑥：约3秒

	• 请涂抹专用啫喱或自用化妆品后再使用。
	• W EMS LIFT模式、QUICK模式均以相同	
的移动方式使用。

请左右同样滑移。
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